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高多糖多酚植物总RNA试剂命f sO次制备 、
填写说明:     ∵             ~~

内容须用数字填写;如果无法用数据填写,则打“
V’
’表示 j

求,如果不符合要求,在备注中注明不符合项的详细内雇

宀品符合要求,打“×”表示产品不符合要

检验 1 检验 2 对照 1 对照 2

DNA OD%o 4.236 4.213 4.490 4.374

DNA OD2:0 2.094 0.080 2.216 2.143

DNA OD230 2.137 2.086 2.153 2.103

oD2sO/oD230 1.98 2.02 2.09 2.07

oD%0/OD2:0 2.02 2.03 2.03 2,03

RNA浓度
(ng/ul)

169.4258 168.5242 179.5883 173.8919

试剂盒外观

与组成
V V V V

RTˉPCR检测 V V V √

电泳检测 V V V V

备注
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2 本批次共生产 笏 盒,随机抽取一盒送检。

RNA用 501Ll RNase-Free water洗 脱。
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唧 仅供科研使用,请勿用于人体及动物的治疗或临床诊断。
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一、  目的
高多糖多酚植物总RNA试剂盒质检方法

通过对高多糖多酚植物总 RNA的分离纯化 ,

是否符合质量要求。
二、  材料、试剂及仪器
1.材料:马铃薯块茎、送检高多糖多酚植物总 RNA试剂盒、对照其他批次的试剂盒、1.5ml离心管若干。2.仪器:超微量分光光度计、电泳仪、电泳槽、移液器、台式离心机、水浴锅。
三、  RNA纯化操作步骤

用一次性手术刀片将马铃薯块茎切碎,各称量30o mg到 两个研钵中,各加入 1.8m1的 已加入巯基乙醇
的BufFer RcT(送 检组和对照组),充分研磨至看不到固体组织 (或成匀浆状),按 ⒛0ul′管的量从每个
研钵中各自吸取两管到两个 1·5ml离心管中。按照说明书中的操作步骤,用送检试剂盒和对照试剂盒同步
平行各自抽提 2管 RNA。 最终 RNA用 sO Itl RNase~Free w猫 er洗脱。
四、  RNA的纯度检测步骤

在超微量分光光度计上用 RNase~Free water调 零,取 21tl洗脱的RNA检测,记录各个波长的吸光度。
、 RT-PCR检测操作步骤
每管各取 4Itl纯化的RNA按 ⒐mgen cDNA第 一笨合成试剂盒说明书操作获得 cDNA。
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按每管 35Itl的体积将步骤 2的混合物分装到人联管中,依次加入
·
51tlcDNA模板 (送检组和对照组 )、

dd比o(阴性对照)、 马铃薯 cDNA(阳性对照),盖上管盖。然后放置于ABI PRIsM⑧ 75oo荧光 PCR
仪中进行荧光定量 PCR。

扩增条件:stage l:预变性(Reps:1” 5℃ 1min; stage2: PcR反 应(Reps: 4Φ 95℃ 5s, 6o℃ 3os;
D0so0耐 on stag《Reps: 1)95℃  15s, 6o℃ 2os, 95℃  15s。

5.扩增完成后,观察标准曲线并记录各曲线的CT值。
六、  电泳检测操作步骤

在 l%琼脂糖凝胶上,按卞表依次加入 DNA,电泳结束后在紫外灯下观察并记录分析结果。
电泳加样顺序 :

质量要求与判断方法

试剂盒外观必须无破损、污渍;试剂盒组成必须与说明书对应一致:试剂盒标签内容必须与送检单相
符。

2.送检试剂盒纯化得到的RNA OD^6yOD2:° 数值必须在 2.o± o.15范围内。
3,送检试剂盒纯化得到的 RNA OD2ω/oD230数值必须≥1.5。

4.送检试剂盒纯化得到的RNA电泳检测,无肉眼可见的DNA污染,主条带清晰。
作为模板的 RTˉPcR扩增曲线正常,阴性对照无扩增。
∶必须小于±10%。
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以及对获得的 RNA的各项指标的测试,判断送检的产品
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